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Гибкие зубчатые корневые 
люксаторы перитомного типа
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и винтовые экстракторы

Специальные щипцы

винт-заглушка в комплекте
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Разработаны для систем с конусом 11о и платформой 2,5 мм 

Power Grip
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   Перед использованием стерилизовать в автоклаве 
135о С в течение 20-30 мин.
   Произвести забор кости у пациента. Костные фраг-
менты должны быть размерами не более 0,3 - 0,5 см.
1. Заполнить корпус мельницы донорской костью.
2. Произвести три полных оборота рукоятки с усилием.
3. Открутить фиксатор, извлечь костный материал 
из накопителя.
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